CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Swiadczenie ustug medycznych w zakresie badania i protezowania stuchu
Symbol kwalifikacji: MED.05

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 180 minut MED.05-02-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
© CKE 2025

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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Zadanie egzaminacyjne

Do gabinetu protetyki stuchu zgtosit sie pan Kazimierz Woznicki. Problemy zwigzane z niedostuchem
zauwazyta u mezczyzny jego rodzina. Pan Kazimierz zaczat bardzo gtosno ogladac telewizje, nie odpowiadat
na zadawane mu pytania, zaczat stroni¢ od towarzystwa. Pacjent chce zakupi¢ aparaty stuchowe, ma jednak
obawy dotyczgce samej obstugi urzadzenia. Po przebytym udarze jest niesprawny manualnie, boi sie, ze
obstuga aparatow moze by¢ dla niego zbyt ucigzliwa. Dodatkowy ktopot stanowi nadmiernie wydzielajgca sie
woskowina z uszu. Pan Kazimierz musi regularnie chodzi¢ do laryngologa. Prosi o dobranie dobrych, ale
niedrogich aparatéw stuchowych.

Pacjent przyniést ze sobg aktualny audiogram.

— Ocen na podstawie audiogramu stan stuchu pacjenta i wypetnij Karte pacjenta.

— Dobierz odpowiednie dla pacjenta aparaty stuchowe, korzystajac z wykazu aparatow stuchowych
i uzasadnij ich wybor w Karcie doboru aparatéw stuchowych i wktadek usznych.

— Dobierz odpowiednie wktadki uszne, korzystajgc z wykazu wktadek usznych. Podaj zalecang wielko$é
wentylacji dla dobranych wktadek usznych i uzasadnij ich wybor w Karcie doboru aparatow
stuchowych i wktadek usznych.

— Sporzadz Instrukcje pielegnacji dobranych aparatéw stuchowych i wktadek usznych.

Okresl progi styszenia dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, przeprowadzajgc symulowane badanie
audiometrii tonalnej wedtug procedury zawartej w Polskiej Normie. Wykorzystaj oprogramowanie
uruchomione na komputerze znajdujgcym sie na Twoim stanowisku, symulujgce dziatanie audiometru oraz
reakcje wirtualnego pacjenta.

Wyniki przeprowadzonego badania zapisz na pulpicie komputera, nazywajgc plik swoim numerem PESEL,
oraz przerysuj audiogram do arkusza egzaminacyjnego — Audiogram wirtualnego pacjenta.

Po ukohczeniu pracy na komputerze pozostaw program otwarty (zminimalizowany) do oceny egzaminatora.
Uwaga. Przed kazdorazowym odej$ciem od komputera zminimalizuj okno programu symulujgcego audiometr.

Pobierz na fantomie odlew ucha na nowa wkfadke uszng.

Odlew wykonaj na modelu ucha znajdujgcym sie na stanowisku do pobierania odlewu. Potrzebne materiaty
i narzedzia sg przygotowane na stanowisku technicznym.

W czasie zastygania masy wyciskowej dokonaj przeglgdu aparatu stuchowego.

Podczas kontroli stanu technicznego aparatu nie nalezy wypowiadaé zadnych stéw na gtos.

Uwaga. Do wykonywania procedury pobrania odlewu ucha i przegladu aparatu stuchowego, bedziesz
podchodzit do wyznaczonego stanowiska zgodnie z harmonogramem zapisanym na tablicy/planszy.

Czas wykonania procedury pobrania odlewu ucha i przeglgdu aparatu stuchowego nie powinien przekroczyc¢
20 minut. W tym czasie masz mozliwos¢ jednokrotnego powtdrzenia procedury pobrania odlewu ucha po
uprzednim zgtoszeniu Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego. Po uptywie przeznaczonego czasu
ustyszysz komunikat ,,czas minagt" oznaczajgcy zakonczenie procesu oceny.

Przechodzgc na stanowisko do wykonania odlewu ucha i przeglagdu aparatu stuchowego, zabierz ze sobg
woreczek strunowy i stetoklip zmontowany, przygotowany do ostuchu aparatu.

Wykonany odlew ucha umies¢ w woreczku strunowym i przekaz Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego.
Po skonczonych pracach uporzadkuj stanowisko egzaminacyjne.
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Audiogram

Kazimierz Woznicki, data urodzenia: 11.05.1949 .
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Wykaz aparatéw stuchowych

Aparat numer 1

Aparat cyfrowy, zauszny

Zalecany zakres dopasowania (dopasowanie standardowe — jasny szary i ciemny szary obszar,
dopasowanie otwarte — jasny szary obszar)

Czestotliwosc [Hz]

250 500 1000 2000 4000 =022 8OO0
-10
0 Parametry wedtug normy PN-EN 60118-0

v Warto$¢ srednia OSPL90 110 dB SPL
£ 20 Wartos¢ srednia wzmocnienia |52 dB
S 30 Zakres czestotliwo$ci 100 Hz + 8 500 Hz
£ a0 Znieksztatcenia harmoniczne |1,3 % dla 1 600 Hz
3 . -
% 50 Liczba kanatéw 10
§ 60 Liczba programow 2
c 70 Rozmiar baterii 312

S Pobdr pradu 1,2 mA

50 Potencjometr Tak

_ Bluetooth Brak

110

Aparat numer 2

Aparat cyfrowy, zauszny

Czestotliwosc [Hz]

250 500 1000 2000 4000 =000 8000
Parametry wedtug normy PN-EN 60118-0
0 Warto$¢ $rednia OSPL90 116 dB SPL
° Wartos¢ srednia wzmocnienia | 60 dB

_ ° Zakres czestotliwosci 100 Hz +9 100 Hz
g 22 Znieksztatcenia harmoniczne [0,9 % dla 1 600 Hz
o & Liczba kanatow 6
E s Liczba programéw 3
g © t adowalny Tak
8 . Pobor pradu 1,2 mA

- Potencjometr Tak

i Bluetooth Brak

100

110
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Aparat numer 3

Aparat cyfrowy, zauszny

Zalecany zakres dopasowania (dopasowanie standardowe — jasny szary i ciemny szary obszar,

dopasowanie otwarte — jasny szary obszar)

Czestotliwosc [Hz]
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Aparat numer 4

Aparat cyfrowy, zauszny, technologia RIC (RITE)

Parametry wedtug normy PN-EN 60118-0

Wartos¢ srednia OSPL90

130 dB SPL

Wartos¢é srednia wzmocnienia

61dB

Zakres czestotliwosci

100 Hz + 6 900 Hz

Znieksztatcenia harmoniczne

1,1 % dla 1 600 Hz

Liczba kanatow

4

Liczba programéw 2
Rozmiar baterii 10
Pobdr pradu 1,2 mA
Potencjometr Brak
Bluetooth Brak

Zalecany zakres dopasowania (dopasowanie standardowe — jasny szary i ciemny obszar, dopasowanie

otwarte — jasny szary obszar)

Czestotliwosc [Hz]
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Parametry wedtug normy PN-EN 60118-0

Wartos$¢ srednia OSPL90

110 dB SPL

Wartosé srednia wzmocnienia

52 dB

Zakres czestotliwosci

Znieksztatcenia harmoniczne

Liczba kanatéw 15
Liczba programow 6
tadowalny Tak
Pobor pragdu 1,2 mA
Potencjometr Tak
Bluetooth Tak
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Aparat numer 5

Aparat cyfrowy, zauszny, technologia RIC (RITE)

Czestotliwosc [Hz]

250 500 1000 2000 4000 =000 8000
-10
0 Parametry wedtug normy PN-EN 60118-0

10 Wartos¢ srednia OSPL90 123 dB SPL
= 20 Warto$¢ srednia wzmocnienia |55 dB
s Zakres czestotliwosci 100 Hz + 7 100 Hz
% = Znieksztatcenia harmoniczne |1,3 % dla 1 600 Hz
é . Liczba kanatow 6
= 50 Liczba programow 2
E &0 Rozmiar baterii 13
QQ_ - Pobor pradu 1,1 mA

Potencjometr Tak
80 Bluetooth Brak

50

100

110

Wykaz wkiadek usznych

|

1. petna 2. azurowa 3. otwarta

4. RIC z wentylacja 5. RIC otwarta 6. uniwersalna otwarta
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie bedzie podlegac¢ 5 rezultatow:
— Karta pacjenta,
— Karta doboru aparatéow stuchowych i wktadek usznych,
— Instrukcja pielegnacji dobranych aparatéw stuchowych i wktadek usznych,
— Audiogram wirtualnego pacjenta,
— odlew ucha

oraz
przebieg procedury pobierania odlewu ucha i przeglagdu aparatu stuchowego z indywidualng

wktadka uszng.
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Karta pacjenta

Imie: .o, , Nazwisko: ..o, , Data urodzenia: ...........ccccovvennnnn

Doswiadczenie w noszeniu aparatéow stuchowych, zgtaszane problemy, oczekiwania pacjenta:

Ucho prawe — analiza audiogramow

ROAZA] NIEAOSIUCHUL . ... e ettt
SHOPIEN NIEAOSIUCNU ... e e e e e et
WartoSE uUbytku STUChU (WG BIA P ) . e
Prog detekcji SYgnatu MOWY (ST ) ... e

Prog rozumienia MOWY (SR ) .o e e e et

Ucho lewe — analiza audiograméw

[0 T0 b= 1= (oS3 0 T3 o 11
StOPIENA NIBAOSIUCHU: ... e e
WartoSE UbYtKU SHUCHU (WG BlA P ) .o et eeeaens
Prog deteKCji sygnatu MOWY (ST ) .o e e ettt et
Prog rozumienia MOWY (SR ) . e

Ubytek dyskryminacji MOWY (DL): .. ... ettt
Charakterystyka NiedOSIUCHU: ... ... e
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Karta doboru aparatéw stuchowych i wktadek usznych

Sposrod dostepnych aparatéw stuchowych dobrano dla pacjenta aparaty oznaczone numerami:
............ na ucho prawe, ............ na ucho lewe.

Uzasadnienie:

Podczas doboru aparatow stuchowych kierowano sie nastepujacymi informacjami wynikajgcymi z potrzeb
pacjenta i parametréw dobranych aparatow:

Na podstawie wykazu wktadek usznych dobrano dla pacjenta:

wktadke numer ............... zwentylacjg ..........ooviiinnn. na ucho prawe,
wkitadke numer ............... zwentylacjg..................oe na ucho lewe.
Uzasadnienie:

Podczas doboru wkiadek usznych oraz srednicy wentylacji uwzglednione zostaty nastepujgce informacje
wynikajgce z potrzeb pacjenta i parametrow dobranych aparatéw stuchowych:
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Audiogram wirtualnego pacjenta

Ucho prawe Ucho lewe
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