CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzetu i wyrobéw medycznych
Oznaczenie kwalifikacji: MED.12

Numer zadania: 06

Wersja arkusza: SG

Wypehia zdajacy
) N Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem os$rodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut MED.12-06-20.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2020
CZESC PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejk¢ z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

2. NaKARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

- numer zadania,

- numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i1 nie zawiera bledow. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zglo§ przez podniesienie reki przewodniczacemu zespotu nadzorujacego.

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

(98]

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Uktad graficzny
© CKE 2019
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Zadanie egzaminacyjne

Na podstawie informacji zawartych w Protokole zdawczo-odbiorczym zakwalifikuj wszystkie wykazane w nim
wyroby medyczne do procesow mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji.

Wypehij:

— Karteg mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze,

Karte dezynfekcji chemicznej oraz mycia manualnego

Karte sterylizacji tlenkiem etylenu,

Karte sterylizacji paroweyj.

Nastepnie dla wyrobow zwolnionych po procesie sterylizacji wypetnij Protokot wydania materiatow steryinych
z Centralnej Sterylizatorni.

Wykonaj test kontroli zgrzewu. Opisz go data wykonania oraz uzyskanym wynikiem.-

Z narzedzi znajdujacych si¢ na stanowisku egzaminacyjnym wybierz iglotrzymacz. Skontroluj pod lampa
powigkszajaca jego czystos¢ oraz przeprowadz jego konserwacje. Zapakuj iglotrzymacz W jedng warstwe rekawa
papierowo-foliowego. Wewnatrz pakietu umies¢ wskaznik chemiczny typu 5.

Odbiorcg pakietu z iglotrzymaczem jest Poradnia Chirurgiczna.

UWAGA - Zasygnalizuj przez podniesienie reki gotowosé do wykonania higienicznej dezynfekcji rqgk technikg
Ayliffe'a, testu kontroli zgrzewu, kontroli czystosci i konserwacji iglotrzymacza oraz pakietu. Po uzyskaniu
zgody Przewodniczqcego ZN i w obecnosci egzaminatora wykonaj te czynnosci.

Zdezynfekuj powierzchnie blatu stotu przed wykonaniem pakietu.

Wypehij i wytnij z arkusza egzaminacyj.nego Etykiete. Przyjmij pigciomiesieczng datg waznosci pakietu. Przyklej
Etykiete do pakietu za pomocg taSmy neutralne;j

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na indywidualnym stanowisku do pisania, a pakiet i test kontroli zgrzewu
pozostaw do oceny na swoim stanowisku pracy lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczacego ZN.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko pracy.

Formularze do wypelnienia znajduja si¢ w arkuszu egzaminacyjnym. Do sporzadzenia dokumentacji przyjmij
date egzaminu.

Wykonujac zadanie, przestrzegaj zasad ochrony srodowiska, bezpieczenstwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedg 3 rezultaty:
— Karta mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze i Karta dezynfekcji chemicznej oraz mycia
manualnego,

— Karta sterylizacji tlenkiem etylenu i Karta sterylizacji parowej,
— Protokot wydania materiatow sterylnych z Centralnej Sterylizatorni i Etykieta
oraz
przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rak technikg Ayliffe'a,testu kontroli zgrzewu, kontroli czystosci

I konserwacji iglotrzymacza oraz pakietu.
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Protokél zdawczo-odbiorczy

zdnia ....ooooeiiiiii
(dd-mme-rrrr)
Specyfikacja .
P yfb’ J Podpis osoby
Nazwa wyrobow WYTODOW : Podpis 0soby |  odbierajacej
Lp. ~edveanveh medycznych/ Nazwa Oddzialu - —— )2 IJ :
yczny Uwagi dotyczace p jgce) \év Cle_ntra nej
dekontaminacji terles
. narzedzia .
1. | Zestaw okulistyczny maty termostabilne BO Okulistyka YY XX
: . narzedzia . .
2. |Zestaw ginekologiczny termostabilne BO Ginekologia YY XX
Wyrob medyczny
3. | Artroskop kolano tgrmolabllny, . BO Ortopedia YY XX
mycie i dezynfekcja
manualna
Zestaw do usunigcia narzedzia .
4 migdatkow termostabilne BO Laryngologia YY XX
5 Zestaw p(_)dstawowy narzqdm_a BO Ortopedia vy XX
artroskopia kolana termostabilne
procesy mycia,
6. |Swiatlowod dezynfekcji BO Ortopedia YY XX
i sterylizacji
w temp <93°C
. narzedzia .
7. |Zestaw do szycia termostabilne Izba Przyjec YY XX
wyrob medyczny
8 Opaska zaciskowa t(_ermolabllny, _ BO Ortopedia vy XX
gumowa mycie i dezynfekcja
manualna
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Karta mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze

(dd-mme-rrrr)

Numer myjni-dezynfektora: 3
Numer procesu:124
Kontrola procesu mycia
i dezynfekcji
Parametry Wynik Decyzja S
Wyroby medyczne procesu’ Wynik wskaznika 0 zwolnieniu osog
poddane procesowi ) wskaznika kontroli wsadu d y ]
mycia i dezynfekcji | (zapis zwydruku kontroli parametrow na Zorll(lchel
myjni- jakosci mycia dezynfekcji TAKI/NIE? cy
dezynfektora) STF Load termicznej
Check STERIM DES
CONTROL
¥ @ L |
1=t
5 M
: %;
temperatura i
90°C g !
BROLINE :
STF Load Check : .n XX
czas Code 2615 " i
5 minut s g U:
m:
AO>............ m:
HV o
Y 5
i g 2 @ ./1 E
53k 2
g 2zg Ul
E N<X !
| SR SO L |
1 wpisz warto$¢ Ao dla zadanych parametrow
2 wpisz wlasciwe
*Instrukcja odczytu wynikoéw wskaznikoéw STF Load Check oraz STERIM DES CONTROL
- ; STERINM" DEScoNTROL
[ sminsoc ) , BLack
Tl 3 FON hiEsasas massEcnOs 7 _scuwanz
snount snownt ot amoumt waoun P R D tachon EN0es28 B0 o4 201504
- - CRINS i oyt przed procesem
m STERIM" DEScoNTROL
[l ) [ sminsoc ) — v
1S0O 15883/2 L7 scHwaRz
g%igsem Prawidlowy  Nieprawidtowy Nieprawidlowy Nieprawidiow) R e T e TR
mycia po procesie
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Karta dezynfekcji chemicznej oraz mycia manualnego

zdnia ...
(dd-mm-rrrr)
Numer procesu dezynfekcji i mycia: 2
Decyzja o zwolnieniu
oL wyrobow Podpis osoby
Wyroby medyczne_ Nazwya i stezenie Cras Proces medycznych po o ——
poddane procesowi sl dezynfekcji mycia procesie dezynfekcje
dezynfekcji i mycia | dezynfekcyjnego (ocena wzrokowa) i mycie
TAK/NIE
Sekusept ) Mycie
Activ 2% 15 minut manualne TAK XX
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Karta sterylizacji tlenkiem etylenu

(dd-mme-rrrr)

Numer sterylizatora: 1 EO
Numer procesu: 342

Kontrola procesu sterylizacji
Rodzaj uzytych wskaznikow
Wvroby medvezne Parametry _ Wynik Decyzja Podpis
yroby medyczne procesu Wynik wskaznikabiologiczn | © Zwolnieniu osoby
poddane procesowi . druk Kasmik e00 wsadu droruiace]
sterylizacji (zapis z wydruku wskaznika g nadzorujacej
sterylizatora) chemicznego AttestRapidReadaut TAK/NIEL cykl
typu 5 (odczyt automatyczny
TERRAGENE* w inkubatorze
po 4 godz.)
Temperatura T2 E%zﬁ%ﬁm
55°C 2 Wynik inkubacji
Czas 1 godz. 1 . dodatni — %X
. nieprawidlowy
Degazacja
12 godz. TERRAGENE’

lwpisz wiasciwe

*Instrukcja odczytu wynikéw wskaznika chemicznego typu 5 TERRAGENE

IT12 el

2
2 @

Sterylizacja nie zaszta

TERRAGENE
IT12 R
2
Sterylizacja zaszta niepomyslnie 1
Wynik "UNSAFE"
TERRAGENE®
IT12 S50
2
Sterylizacja zaszta pomysinie 1
Wynik "SAFE"
TERRAGENE®
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Karta sterylizacji parowej

(dd-mme-rrrr)

Numer sterylizatora: 2
Numer procesu: 654

Kontrola procesu sterylizacji
Wonik wskaznik Decyzja )
Wyroby medyczne Parametry _ ymk wskaznika | \volnieniu Podpis osoby
poddane procesowi procesu Zapisy chemicznego wsadu nadzorujace;j
sterylizacji* sterylizacjit z wydruku typu 5 uzytego ) cykl
z autoklawu w przyrzadzie TAKI/NIE
testowym PCD*
¢
|
J
|
: m
: —
Parametry 1 ¥ m
fizyczne P
temperatura : BRI
prawidtowe. B | g
............. °C :
' g 5 XX
czas Proces .' i '
.......... minut sterylizacji i1 :
zakonczony i - o
prawidlowy. : i ;
i
' o
|
n : i
|
n |
|
|

lwyroby medyczne poddano sterylizacji w temperaturze 134°C przez 7 minut
2wpisz wlasciwe

*Instrukcja odczytu wynikéw wskaznika chemicznego typu 5 STERIM CONTROL 5

przeg uzycem

STERIM .. 5

PO uzyciu- prawidfowy wynik testu
STERIM .
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Protokol wydania materialow sterylnych z Centralnej Sterylizatorni

zdnia........................
(dd-mm-rrrr)
N Y Podpis osoby Podpis osoby
Lp. azwa Wyrobow Nazwa Oddziatu e wyr_oby odbierajacej
medycznych z Centralnej
; : wyroby
Sterylizatorni
1. XX YY
2. XX YY
3. XX YY
4, XX YY
5. XX YY
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Etykieta

(do wyciecia)
Nazwa odbiorcy
Zawartos¢ pakietu
Datasterylizacji | = e
(dd-mme-rrrr)
Numer sterylizatora 1
Numer procesu sterylizacji 10
Data waznoSci | e
(dd-mme-rrrr)
Podpis osoby pakujacej XX
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