CENTRALNA Arkusz zawiera informacije
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzetu i wyrobéw medycznych
Oznaczenie kwallifikacji: MED.12

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
) . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MED.12-02-23.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2023 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

swoéj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikacji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

> w

Powodzenial!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
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Zadanie egzaminacyjne

Do Centralnej Sterylizatorni dostarczono implanty wymienione w Protokole zdawczo-odbiorczym.

Na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym instrukcji dekontaminacji implantow wypetnij:
— Karte mycia i dezynfekciji,
— Karte procesow sterylizacji.

Do kontroli proceséw dekontaminacji zastosuj wskazniki przedstawione w tabelach: Wskazniki do kontroli
proceséw mycia i dezynfekcji po prawidtowym oraz nieprawidtowym procesie oraz Wskazniki do kontroli
procesow sterylizacii.

W pakietach z ptytkami do zespolenia kosci nalezy umiesci¢ wskazniki chemiczne reagujgce na wszystkie
parametry krytyczne procesu dla okreslonych cykili.

W pakietach z protezami kosci czaszki Codubix nalezy umiesci¢ wskazniki chemiczne, ktére reagujg na dwa
lub wiecej parametréw krytycznych.

W pakietach reprezentatywnych nalezy zastosowac:
e do kontroli wsadu z ptytkami wskazniki chemiczne reagujace na wszystkie parametry krytyczne
procesu,
e do kontroli wsadu z protezami wskazniki chemiczne reagujgce na wszystkie parametry krytyczne
procesu dla okreslonych cykli.

Przygotuj 2 litry roztworu $rodka myjgco-dezynfekujgcego Aniosyme X3 w wanience dezynfekcyjnej.

Do sporzadzenia roztworu wykorzystaj zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym Fragment ulotki
informacyjnej dotyczgcej wtasciwosci oraz sposobu uzycia srodka Aniosyme X3.

Wypehij Etykiete roztworu srodka dezynfekcyjnego i pozostaw w arkuszu egzaminacyjnym.

Sposrdéd narzedzi chirurgicznych znajdujgcych sie na stanowisku mycia i dezynfekcji wybierz wszystkie
narzedzia do chwytania tkanek.

Wykonaj dezynfekcje oraz czyszczenie wybranych narzedzi w przygotowanym roztworze, a nastepnie odtéz
narzedzia na tace narzedziowa.

Uporzadkuj stanowisko pracy. Zdezynfekuj wszystkie elementy wanienki dezynfekcyjnej oraz blat stotu przy
uzyciu chusteczek dezynfekujgcych.

Zdezynfekowane, mokre narzedzia przetéz na stanowisko kontroli narzedzi i przygotuj je, zgodnie
z procedurg, do zapakowania. Narzedzia pozostaw na blacie.

Uwaga - Zasygnalizuj przez podniesienie reki gotowos¢ do higienicznej dezynfekcji rak technikg Ayliffe a,
przygotowania roztworu oraz wykonania dezynfekcji, czyszczenia i przygotowania do zapakowania narzedzi
do chwytania tkanek. Po uzyskaniu zgody Przewodniczacego ZN i w obecnosci egzaminatora wykonaj
CZynnosci.

Do wypetnienia dokumentdéw przyjmij date egzaminu. Wszystkie formularze do wypetnienia znajdujg sie
w arkuszu egzaminacyjnym.

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stoliku do wypetniania dokumentac;ji.

Wykonujgc zadanie, przestrzegaj zasad ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa, higieny i ergonomii pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegac¢ beda 3 rezultaty:

— Karta mycia i dezynfekcji,

— Karta procesow sterylizacji,

— Etykieta roztworu srodka dezynfekcyjnego
oraz
przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rgk technikg Ayliffe a, przygotowania 2 litréw roztworu srodka
myjaco-dezynfekujgcego Aniosyme X3, wykonania dezynfekcji, czyszczenia i przygotowania do
zapakowania narzedzi do chwytania tkanek.
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Protokét zdawczo-odbiorczy

Lp. _Nazwa Liczba Uwagi
implantu sztuk
1 Plytka do 100 2 szt. ze zmianami korozyjnymi na powierzchni
zespolenia kosci 2 szt. ztamane
Pakowanie po 2 szt. w dwie warstwy rekawa papierowo-foliowego
2 Proteza kosci 20 5 szt. - nowe, do pierwszej sterylizacji
czaszki Codubix 5 szt. - po jednym procesie sterylizacji, uptynat termin waznosci pakietu

5 szt. - po dwoch procesach sterylizacji, uptynat termin waznosci pakietu
1 szt. - po jednym procesie sterylizacji, zawilgocone obie warstwy
opakowania sterylizacyjnego

4 szt. — po dwoch procesach sterylizacji, nie uptynat termin waznosci
pakietu, rozszczelnione obie warstwy opakowania sterylizacyjnego
Wszystkie protezy: pakowanie po 1 szt. w dwie warstwy rekawa
papierowo-foliowego

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, DEZYNFEKCJI | STERYLIZACJI PLYTEK DO ZESPOLENIA KOSCI
1. Implant dostarczany jest w stanie niejatowym.
2. Wykona¢ ostrozne szczotkowanie miekkg szczotka, doktadnie sptuka¢ wodg demineralizowang,
osuszyc.
3. Przeprowadzi¢ proces maszynowego mycia i dezynfekcji termicznej z wartoscig Ao minimum 6000.
4. Dla procesu sterylizacji okreslone zostaty parametry:
— czas ekspozycji 5,3 min,
— temperatura 134°C.

INSTRUKCJA WYJALAWIANIA PROTEZY KOSCI CZASZKI CODUBIX

1. Implant dostarczany jest w stanie niejalowym.

2. Nie podlega myciu i dezynfekcji.

3. Chroni¢ wyréb oraz opakowanie przed zanieczyszczeniem i wilgocig, w takich przypadkach nie
sterylizowaé.

4. Dopuszcza sie maksymalnie dwukrotne wyjatawianie w przypadku wyrobu, ktory nie byt uzyty jako
implant.

5. Proces wyjatawiania nalezy przeprowadzaé¢ metodg sterylizacji parowej w temperaturze 121°C., w czasie
20 min.

Wskazniki do kontroli proceséw mycia i dezynfekcji po prawidtowym oraz nieprawidtowym procesie
(nie uwzgledniaj dat waznosci wskaznikéw)

Wskaznik Nr 1 Wskaznik Nr 2
t J
-
Wskaznik Nr 3 Wskaznik Nr 4
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Wskazniki do kontroli proceséw sterylizacji
(nie uwzgledniaj dat waznosci wskaznikéw)

Wskaznik Nr 1
w INTEGRATOR 1 ==
Wskaznik Nr 2 LR 2 . .
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Wskaznik Nr 3
Wskaznik Nr 4
Wskaznik Nr 5
Wskaznik Nr 6
N /
Testy baskowe chemiczne typu 6 wraz z przyrzgdem PCD dla cykli 134°C - 7 min / 121°C
- 15 min.
o
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£
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Wskaznik Nr 8

Wskaznik Nr 9

Fragment ulotki informacyjnej

ANIOSYME X3 - ptynny, tréjenzymatyczny preparat do mycia i dezynfekcji narzedzi, endoskopdw oraz

innych wyrobéw medycznych.

Kluczowe cechy preparatu ANIOSYME X3

= stezenie roztworu wynosi 0,5% przy czasie dziatania 5 minut
= szerokie spektrum biobdjcze: bakteriobodjczy, pratkobdjczy, grzybobdjczy, wirusobdjczy
= produkt sktada sie z kompleksu trzech enzymow (proteza, lipaza, amylaza) potgczonych

Z detergentami, dzieki temu szybko usuwa biofilm i rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne,

takie jak krew, rope, biatko
= wysoka kompatybilno$¢ materiatowa
Sposéb uzycia:

= zanieczyszczone narzedzia zanurzy¢ w roztworze roboczym preparatu

» odczeka¢ 5 min
* wyjgc z roztworu, doczysci¢
= wyptukaé

Karta mycia i dezynfekcji

Wskaznik mycia Wskaznik
- dezynfekciji Wartos¢ Ao
wynik kontroli termicznej - dla procesu Zwolnienie
. Liczba wynik kontroli dezynfekgciji
Nazwa implantu : . . ; . wsadu
implantéw (Wpisz (Wpisz (zapisz za
Wskaznik Wskaznik pomocg
nr...... ) nr...... ) symbolu 2/</>/<)
A B C D E F
TAK
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Karta procesow sterylizacji
Kontrola chemiczna proceséw

. Parametry .Kont.rola sterylizaciji
. Liczba . biologiczna
Nazwa implantu o procesow .
pakietow stervlizacii procesow i
rylizac sterylizaji Kontrola pakietu ~ Kontrola wsadu
A B Cc D E F
Temp....... Wskaznik nr...... Wskaznik nr...... Wskaznik nr......
Czas......
Temp....... Wskaznik nr...... Wskaznik nr...... Wskaznik nr......
Czas......

Etykieta roztworu srodka dezynfekcyjnego

Nazwa srodka dezynfekcyjnego

Spektrum dziatania
(wpisz symbole literowe drobnoustrojéw)

Stezenie roztworu

Czas dezynfekcji

Sktad roztworu - objetos¢ wody (ml)

Sktad roztworu - objetos¢ koncentratu
srodka dezynfekcyjnego (ml)

Data przygotowania roztworu dd - mm - rrrr

Podpis osoby sporzadzajgcej roztwor XXYY
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