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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzetu i wyrobéw medycznych
Symbol kwalifikacji: MED.12

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MED.12-02-24.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2024 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢
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Zadanie egzaminacyjne

Do Centralnej Sterylizatorni z Bloku Ginekologicznego dostarczono zestaw do histeroskopii oraz pojedyncze
narzedzia chirurgiczne.
Wypetnij dla dostarczonych narzedzi:
e Karte mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej
e Karte mycia i dezynfekcji termicznej
o Protokét niezgodnosci
o Karte procesow sterylizacji
Dla wypetnianej dokumentaciji przyjmij date zgodng z datg egzaminu.

Sprawdz zgodnos¢ sktadu zestawow/narzedzi z Wykazem narzedzi dostarczonych z Bloku
Ginekologicznego z zamieszczonymi ponizej ilustracjami narzedzi dostarczonych z Bloku Ginekologicznego.
Na podstawie réznic pomiedzy ilustracjami, a wykazem narzedzi wypetnij Protokét niezgodnosci.

Do kontroli procesu sterylizacji zastosuj wskazniki, ktorych ilustracje przedstawiono w Tabeli Wskazniki do
kontroli procesow sterylizacji.

Do kontroli pakietu zastosuj wskazniki chemiczne, ktére reagujg na wszystkie parametry krytyczne procesu.
Do kontroli wsadu zastosuj wskaznik chemiczny w przyrzadzie PCD.

Przygotuj 3 litry roztworu srodka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD zgodnie z fragmentem Ulotki informacyjnej
dotyczgcej wiasciwosci oraz sposobu uzycia $rodka dezynfekcyjnego zamieszczonej w arkuszu
egzaminacyjnym.
Z narzedzi znajdujgcych sie na stanowisku egzaminacyjnym skompletuj Zestawu narzedzi | w sktad, ktérego
wchodza:

— uchwyt do skalpela 1 szt.

— miska nerkowata metalowa 1 szt.

— kulocigg 1 szt.

— tyzka kostna 1 szt.

— hak chirurgiczny Farabeuf 1 szt.

Wykonaj dezynfekcje i mycie Zestawu narzedzi | w przygotowanym roztworze.

Umyte i zdezynfekowane narzedzia przenies$ na stanowisko do przeglgdu, konserwacji i pakowania narzedzi
zabiegowych.

Nastepnie zapakuj Zestaw narzedzi | na tacy narzedziowej we widknine sterylizacyjng metodg rownolegta.
Do kontroli pakietu zastosuj wskaznik chemiczny reagujgcy na wszystkie parametry krytyczne sterylizaciji
parowej. Na tasmie neutralnej opisz pakiet markerem wodoodpornym wedtug wzoru: data sterylizacji DS (dd-
mm-rrrr), data waznosci DW (dd-mme-rrrr), nazwa uzytkownika pakietu — Blok Operacyjny. Przyjmij
tygodniowy termin waznosci

UWAGA — Gotowos$¢ do wykonania higienicznej dezynfekcji rgk technikg Ayliffe a, przygotowania roztworu
$rodka dezynfekcyjnego, wykonania dezynfekcji i mycia Zestawu narzedzi |, przygotowania do sterylizacji

i pakowania metodg réwnolegtg Zestawu narzedzi | zgto$ przez podniesienie reki. Po uzyskaniu zgody
Przewodniczgcego ZN i w obecnosci egzaminatora wykonaj zadanie.

Wypetnij Etykiete roztworu Srodka dezynfekcyjnego. Wypetniajac Protokét niezgodno$ci oraz Etykiete
roztworu Srodka dezynfekcyjnego, przyjmij date zgodng z datg egzaminu.
Uporzadkuj stanowisko pracy.

Wszystkie formularze do wypetnienia znajdujg sie w arkuszu egzaminacyjnym. Arkusz egzaminacyjny
pozostaw na stanowisku do pisania.

Wykonujgc zadanie, przestrzegaj zasad ochrony srodowiska, bezpieczenstwa, higieny i ergonomii pracy.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 5 rezultatow:
— Karta mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej,
— Karta mycia i dezynfekcji termicznej,
— Protokét niezgodnosci,
— Karta procesow sterylizacji,
— Etykieta roztworu srodka dezynfekcyjnego
oraz
przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rgk technikg Ayliffe’a, przygotowania 3 litrdw roztworu
srodka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD, wykonania dezynfekcji i mycia Zestawu narzedzi |,
przygotowania do sterylizacji i pakowania metodg rownolegtg Zestawu narzedzi I.
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Wykaz narzedzi dostarczonych z Bloku Ginekologicznego

Nazwa zestawu/narzedzi Sktad Uwagi
Zestaw histeroskopowy histeroskop: 1 szt. Zestaw instrumentéw
Swiattowdd: 2 szt. termolabilnych.

Parametry dezynfekgciji:
55 °C/10 minut

Narzedzia chirurgiczne nozyczki chirurgiczne: 4 szt. Skompletowaé¢ dwa zestawy do
igtotrzymacz: 3 szt. zdejmowania szwow sktadajgce
peseta chirurgiczna: 3 szt. sie z 1 szt. nozyczek
peseta anatomiczna: 4 szt. chirurgicznych i 1 szt. pesety

anatomicznej. Pozostate
narzedzia zapakuj pojedynczo.

llustracje narzedzi dostarczonych z Bloku Ginekologicznego

ZESTAW HISTEROSKOPOWY

histeroskop

Swiattowody
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NARZEDZIA CHIRURGICZNE

nozyczki chirurgiczne

1. 2.
zblizenie
3.
| zblizenie

|"
,' i
i 'Mw

iglotrzymacze
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zblizenie

pesety chirurgiczne

zblizenie

zblizenie
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pesety anatomiczne

1. e 2.
3.
Tabela Wskazniki do kontroli proceséw mycia i dezynfekcji
(nie uwzgledniaj dat waznosci wskaznikéw)
Wskaznik przed procesem .. . ,
(oraz wynik nieprawidiowy) Wskaznik po prawidtowym procesie
Wskaznik Nr 1 Wskaznik Nr 2

Wskaznik Nr 5 Wskaznik Nr 6

STERIM’ DESCONTROL STERIM’ DEScoONTROL
Y BLACK

5 min 50°C . Buack ':o""' e . . CZARNY
mmomm " SCHWARZ B0 LA CINE DELEEIS - R
DO TEMMCINE CEPBLY D cekses /sw} e—— FUR OF THERWSCHE DESINFEXTION @naeszs D 201504
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Tabela Wskazniki do kontroli procesow sterylizacji
(nie uwzgledniaj dat waznosci wskaznikéw)

Wskaznik Nr 1
Wskaznik Nr 2
I CHEMICAL WSS55
P WISAS giouea.
Wskaznik Nr 3 Complies with €N-ISO 11140-1/ Type 4

Sterilizing Conditions turn indicator from BLUE to BLACK
ART-868152900-55 LOT: WSS0122 i 01/2022 &: 01/2027 STEAM

Wskaznik Nr 4

Wskaznik Nr 5
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Wskaznik Nr 6

Wskaznik Nr 7

Wskaznik Nr 8

Ulotka informacyjna dotyczaca wtasciwosci oraz sposobu uzycia srodka dezynfekcyjnego
(fragment)

Viruzyme PCD

Mycie i dezynfekcja instrumentow, wyposazenia w procesach manualnych i w myjkach ultradzwiekowych.
Spektrum dziatania biobdjczego w stezeniu 0,5% - pratki, bakterie, wirusy (HIV, HBV,HCV), grzyby i drozdze
- w 5 minut.
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Karta mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej

Kontrola procesu

Mo sestant/narseds Pa:sé‘;‘:tljy (dobierz wskaznik z Tabeli Wiskazniki do Z"z\‘/’s'gfg'e
¢ d:z nfekaii kontroli proceséw mycia i dezynfekcji zgodnie
y ] z decyzjg dotyczgcg zwolnienia wsadu)
A B C D
Wskaznik Nr ....... Wsadu

NIE zwolniono

Karta mycia i dezynfekcji termicznej

Wskazniki do kontroli mycia i dezynfekciji AT
. ) . o ) X Parametry wsadu
Liczba (zinterpretuj wyniki na podstawie Tabeli rocesu Tak/Nie
Nazwa narzedzi narzedzi Wskazniki do kontroli proceséw mycia P . .
. . dezynfekgciji (wpisz
i dezynfekcji)
wlasciwe)
A B C D E
Ao=3000  |.......lll
STERIM’ DESconTROL |
5 min 50°C BLACK
CZARNY
‘3115\533” . SCHWARZ
ri‘fu t.-r‘ﬁ"nf:un IESINFEXTION LOT GR24525 -qclclh o4 201504

Cwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne
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PROTOKOL NIEZGODNOSCI*

1. | Uzytkownik zestawu narzedzi:

2. | Data sporzadzenia protokotu:

Opis niezgodnosci:

4. | Podjete dzialania
(kogo powiadomiono):

5. | Podpis osoby stwierdzajacej XXX
niezgodnosci

6. | Podpis osoby przyjmujacej YYY
zgtoszenie

*Wpisz niezgodnosci wedtug wzoru, np.: Peseta chirurgiczna — 1 szt. brak, Nozyczki chirurgiczne - 2 szt. jednorazowego
uzycia, Imadfo - 3 szt. uszkodzone.

Karta procesow sterylizacji

Do kontroli procesu sterylizacji wpisz numery wskaznikow z tabeli Wskazniki ktére zostanag
zastosowane do kontroli procesow sterylizacji
(Wpisz Wskaznik Nr.....)

Kontrola chemiczna procesu

Kontrola sterylizacji
Nazwa zestawu/ Liczba Metoda . .
narzedzi chirurgicznych | pakietéw | sterylizacji biologiczna
procesu sterylizacji Kontrola Kontrola
pakietow wsadu
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Etykieta roztworu srodka dezynfekcyjnego

Nazwa srodka dezynfekcyjnego

Spektrum dziatania (wpisz symbole literowe)

Sktad roztworu - objetos¢ wody (ml)

Sktad roztworu - objeto$¢ koncentratu srodka
dezynfekcyjnego (ml)

Stezenie roztworu

Czas dezynfekcji

Data przygotowania roztworu

dd-mme-rrrr

Godzina przygotowania roztworu
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