CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dekontaminacji sprzetu i wyrobéw medycznych
Symbol kwalifikacji: MED.12

Numer zadania: 03

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 120 minut. MED.12-03-24.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2024 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢

Uktad graficzny
© CKE 2024

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Zadanie egzaminacyjne

Do Centralnej Sterylizatorni dostarczono implanty wymienione w Protokole zdawczo-odbiorczym.
Zapoznaj sie z Instrukcjg czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji drutéow Kirschnera oraz Instrukcjg
wyjatawiania protezy kosci czaszki Codubix zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym.
Wypetnij:
e Karte mycia i dezynfekcji
o Karte procesow sterylizacji
o FEtykiete roztworu $rodka dezynfekcyjnego

Wskazniki do kontroli proceséw dekontaminacji przedstawiono w tabelach: Wsskazniki do kontroli procesow
mycia i dezynfekcji oraz Wsskazniki do kontroli proceséw sterylizacji.

Do kontroli pakietéw nalezy uzy¢ wskaznikow chemicznych, ktére reagujg na wszystkie parametry krytyczne
dla okreslonych cykli sterylizacji.

Do kontroli wsadu nalezy zastosowaé¢ w pakietach reprezentatywnych wskazniki chemiczne reagujgce na
wszystkie parametry krytyczne procesu.

Z narzedzi chirurgicznych znajdujgcych sie na stanowisku mycia i dezynfekcji wybierz wszystkie narzedzia
przegubowe.

Zgodnie z Fragmentem ulotki informacyjnej dotyczgcej wtasciwosci oraz sposobu uzycia Srodka

dezynfekcyjnego Viruzyme PCD zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym:

— przygotuj w wanience dezynfekcyjnej 3 litry roztworu $srodka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD, a nastepnie
wykonaj dezynfekcje oraz mycie narzedzi.

Osuszone narzedzia utozone na tacy narzedziowej przetéz na Stanowisko do kontroli, przegladania,
sktadania, pakowania wyrobéw medycznych.

Z umytych i zdezynfekowanych narzedzi wybierz odgryzacz kostny wieloprzegubowy i przygotuj go do
sterylizacji, jako bariere sterylng zastosuj rekaw papierowo-foliowy.

Do kontroli pakietu zastosuj wskaznik reagujgcy na wszystkie parametry krytyczne dla okreslonych cykli
sterylizaciji.

Opisz przygotowany pakiet markerem wodoodpornym wedtug schematu: data sterylizacji DS (dd-mm-rrrr),
data waznosci DW (dd-mm-rrrr), nazwa uzytkownika pakietu i nazwa zestawu. DW ustal na jeden miesigc.

UWAGA — Przez podniesienie reki zasygnalizuj gotowo$c do wykonania higienicznej dezynfekcji rgk technikg
Ayliffe a, sporzgdzenia roztworu $rodka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD, wykonania dezynfekcji i mycia
narzedzi przequbowych oraz przygotowania do sterylizacji odgryzacza wieloprzegubowego. Po uzyskaniu
zgody Przewodniczgcego ZN i w obecnosci egzaminatora wykonaj zadanie.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko pracy.

Wszystkie formularze do wypetnienia znajdujg sie w arkuszu egzaminacyjnym.

Arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku do pisania.

Wykonujgc zadanie przestrzegaj zasad ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa, higieny i ergonomii pracy.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— Karta mycia i dezynfekcji,
— Karta proceséw sterylizacji,
— Etykieta roztworu $rodka dezynfekcyjnego

oraz
przebieg wykonania higienicznej dezynfekcji rgk technikg Ayliffe’a, przygotowania 3 litréw roztworu
srodka dezynfekcyjnego Viruzyme PCD, wykonania dezynfekcji i mycia narzedzi przegubowych oraz
przygotowania do sterylizacji odgryzacza kostnego wieloprzegubowego.
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Protokoét zdawczo-odbiorczy

Lp.

Liczba

Nazwa implantu s7tuk

Uwagi

Drut Kirschnera 100 Pakowanie po 2 szt. w dwie warstwy rekawa papierowo-
foliowego

Proteza kosci czaszki 10 5 szt. - nowe, do pierwszej sterylizacji

Codubix 5 szt. - po jednym procesie sterylizacji (uptynagt termin
waznosci pakietu)

Wszystkie protezy: pakowanie po 1 szt. w dwie warstwy
rekawa papierowo-foliowego

Instrukcja czyszczenia, dezynfekciji i sterylizacji drutéw Kirschnera

N e

Implant dostarczany jest w stanie niejatowym.
Wykona¢ ostrozne szczotkowanie miekkg szczotkg, doktadnie sptuka¢ wodg demineralizowana,
osuszyc.
Przeprowadzi¢ proces maszynowego mycia i dezynfekcji w temperaturze 90 °C.
Dla procesu sterylizacji okreslone zostaty parametry:
e czas ekspozycji 7 min
e temperatura 134 °C

Instrukcja wyjatawiania protezy kosci czaszki Codubix

PR

Implant dostarczany jest w stanie niejatowym.

Nie podlega myciu i dezynfekciji.

Dopuszcza sie maksymalnie dwukrotne wyjatawianie w przypadku wyrobu nieimplantowanego.
Proces wyjatawiania nalezy przeprowadzaé¢ metodg sterylizacji parowej w temperaturze 121 °C.,
w czasie 20 min.

Wskaznik przed procesem oraz wynik

Wskazniki do kontroli proceséw mycia i dezynfekcji
(nie uwzgledniaj dat waznosci wskaznikéw)

nieprawidiowy Wskaznik po procesie prawidtowym

Wskaznik Nr 1 Wskaznik Nr 2

Wskaznik Nr 3 Wskaznik Nr 4
STERIM' DES CoNTROL | STERIM® DES conTROL
5 min 50°C BLACK 5 min 50°C BLACK

CZARNY CZARNY

.. SCHWARZ SCHWARZ

SOt} e “=iocl 14 A
FXTION LOT 024525 e ~l 4201504

EXICA et "
SANFEXTION T 0e4528 T 4 201504
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Wskazniki do kontroli proceséw sterylizacji
(nie uwzgledniaj dat wazno$ci wskaznikéw)

Wskaznik Nr 1

Standard

euie EO GAS STERILIZATION INDICATOR Class 4 EN-ISO 11140-1:2009 gs

[ioT) 340912 201509  Indicator turns as dark or darker than color standard when processed g:

Wskaznik Nr 2

LOT:1T12032013

‘Inte ron’ IT12 &0

2
INTEGRATOR 1

1ISO 11140-1

Class 5 2 2

EN 867-1 1

Class D g . . . .
A -

UNSAFE £ TERRAGENE"

Wskaznik Nr 3

semaiz

KLASA 4 /CLASS 4 EN-ISO 11140-1

» D

[oT]060617 32021-06

Wskaznik Nr 4

Assured

Emulating Indicator 7 -A

=@

ISO 11140-1 Type 6
7 Min. @ 134°C/20 Min. @ 121°C

fEoT) 150001

Wskaznik Nr 5

m Type 5
Comply™ 1243 A e - BRI
SteriGage™ °

steam Chemical REJECT [Xelei gy
Integrator e
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Wskaznik Nr 6

Wskaznik Nr 7

Fragment ulotki informacyjnej dotyczacej wtasciwosci oraz sposobu uzycia srodka
dezynfekcyjnego Viruzyme PCD

Viruzyme®PCD

Mycie i dezynfekcja instrumentéw wyposazenia procesach manualnych i w myjkach ultradzwigkowych.

Spektrum dziatania biobdjczegow stezeniu 0,5% - pratki, Bakterie, Wirusy (HIV, HBV, HCV), Grzyby
i drozdze - w 5 minut.
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Karta mycia i dezynfekcji
Wskazniki do kontroli mycia i dezynfekcji Whpisz Zwolnienie
Liczba wartos¢ Ag wsadu
Nazwa implantu imolantow (zinterpretuj wyniki na podstawie tabeli dla Tak/Nie
P Wskazniki do kontroli proceséw mycia procesu (wpisz
i dezynfekcji) dezynfekgciji wiasciwe)
A B C D E
STERIM' DEScoNTROL
& min 00°C BLACK
CZARNY
) J’?f’ l?ffa_"_?v N . SCHWARZ
oo t:?r::" }-;'ri.fi‘F'-n-.rﬂ Emcouszs S0 e 201508

Karta procesoéw sterylizaciji

Do kontroli procesoéw sterylizacji wpisz numery wskaznikéw z tabeli Wskazniki do kontroli proceséw
sterylizacji wg wzoru: Wskaznik Nr...

p . Kontrola chemiczna proceséw
:;i:‘:éz Kontrola sterylizacji
. Liczba P AR biologiczna
Nazwa implantu s sterylizacji "
pakietow procesow .
. sterylizaciji Kontrola pakietu = Kontrola wsadu
Temp. i czas
A B C D E F
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Etykieta roztworu srodka dezynfekcyjnego

Nazwa srodka dezynfekcyjnego

Spektrum dziatania
(wpisz symbole literowe drobnoustrojéw)

Stezenie roztworu

Czas dezynfekcji

Sktad roztworu - objetos¢ wody (ml)

Sktad roztworu - objetos¢ koncentratu
srodka dezynfekcyjnego (ml)

Data przyg Otowania FOZIWOIU | seeerieai et sa s nn s
(dd-mme-rrrr)

Podpis osoby sporzgdzajgcej roztwor XXX
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